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Upute za uporabu
Osobna digitalna vaga s analizom tjelesne mase
Model MM5875

Hvala vam sto ste kupili Momert proizvod. Nadamo se da ¢ete biti zadovoljni s nasim proizvodom
tijekom njegovog vijeka trajanja. Pazljivo proucite cijeli priruc¢nik za uporabu prije nego sto poc-
nete koristiti proizvod. Cuvajte ovaj priruénik na sigurnom mjestu za buduce reference. Provjerite
jesu li druge osobe koje koriste proizvod upoznate s ovim uputama.

VAZNE SIGURNOSNE UPUTE:

- Prilikom umetanja i zamjene pazite na oznaceni polaritet baterija.
- Ako uredaj duze vrijeme nece biti u upotrebi, izvadite baterije.
- Ne ostavljajte uredaj bez nadzora kada se koristi.
- Ovaj uredaj nije namijenjen osobama (ukljuc¢ujuci djecu) sa smanjenim fizickim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije dodijeljen nadzor ili
upute o koristenju uredaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati kako
bi se osiguralo da se ne igraju s uredajem.

- Proizvod koristite samo prema namjeni koja je navedena u Priru¢niku za uporabu.

- Jedinicu koristite samo na stabilnoj vodoravnoj povrsini.

- Prije CisCenja, montaze ili demontaze poklopca, iskljucite jedinicu i jizvadite baterije!

- Za Cis¢enje uredaja ne koristite abrazivne ili kemijski agresivne tvari.
- Ne koristite jedinicu ako ne radi ispravno ili je pala, ostecena ili izlozena bilo kojoj tekucini. Odne-
site jedinicu u ovlasteni servisni centar na ispitivanje i popravak.
- Uredaj je prikladan samo za ku¢nu upotrebu. Nije predviden za komercijalni rad.
- Uredaj drzite podalje od izvora topline, kao Sto su radijatori, pecnice itd. Ne izlazite ga izravhom
suncu ili vlazi.

- Ne dirajte jedinicu mokrim ili viaznim rukama.

- Proizvod nije namijenjen za komercijalnu upotrebu.

- Proizvod je krhak mjerni uredaj. SprijeCite ga da padne ili se razbije.

- Ne popravljajte aparat sami. Obratite se ovlastenom servisnom centru.

Nepostivanje uputa proizvoda¢a moZe prouzrokovati odbijanjem jamstva.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE:

Napon 2 kom 3V CR2032 litijske baterije
Raspon vaganja 2-180 kg
Razmaci vaganja 1009

Starost

10 do 80 godina

Jedinice za vaganje

Kg, Oz, Stilb

Tjelesna visina

100 do 240 cm

Memorijska mjesta za 10 osoba

KORISTENJE VAGE
1. Prije prve uporabe odstranite zastitnu foliju ispod baterija. —

2. Polozite vagu na ¢vrstu, ravnu povrsinu (ne na tepih ili neku 3

drugu meku povrsinu)

3. Ukljucite vagu “SET" gumbom, pricekajte nekoliko sekundi dok

se na ekranu ne prikaze "0.0" ili stanite odmah na vagu ukoliko

samo zelite izmjeriti tezinu.

4. Odaberite jedinicu za vaganje (kg/st/Ib) koriste¢i gumb “UNIT". On se nalazi na poledini vage.
5. Pazljivo stanite na vagu. TeZina treba biti pravilno rasporedena. Dok vaga mjeri budite mirni.

Vasa tezina biti ¢e prikazana na ekranu u dva kratka intervala.
6. Nakon Sto sidete s vage ona ¢e se automatski ugasiti nakon 10 sekundi.
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7. Ako ne stanete na vagu nakon sto se na ekranu prikaze "0.0" vaga ¢e se automatski ugasiti
nakon 10 sekundi.

MJERENJE TIELESNE MASNOCE

Kako bi rezultati mjerenja bili $to to¢niji korisnik mora unijeti osobne podatke: godine, spol i visi-
nu. Ova vaga ima mogucnost spremiti podatke 10 korisnika. Tehnologija analize bioelektricne im-
pedancije (BIA) koju ova vaga koristi tehnoloski je naprednija od indeksa tjelesne mase (BMI) gdje
se postotak masnoce ra¢una koriste¢i samo tezinu i visinu. BIA koristi 5 parametara za izracun
postotka masnoce - godine, spol, visinu, tezinu i bioloski otpor. Na vagu morate stati bosi nakon
Sto se na ekranu prikaze "0.0" tako da vam stopala dodiruju metalne elektrode. Prvo se zabiljezu-
je podataka o tezini, a nakon toga na ekranu ¢e se prikazati o o o o dok vaga analizira. Nemojte
silaziti sa vage. Kada analiza zavrSi vaga ¢e dvaput prikazati tezinu, tjelesnu masnocu, vodu, masu
misica, kostiju, KCAL i BMI prije nego se ugasi. Mozete provjeriti rezultate sa tablicom ispod. Zbog
prirodnih razlika izmedu ljudi ova tablica sluzi samo kako referenca.

TABLICA OMJERA TJELESNE MASNOCE
ZENE
DOB X X X
nisko normalno poviseno pretilo
<39 <21 21-33 33-39 39>
40-59 <23 23-35 35-40 40>
59> <24 24-36 36-42 42>
MUSKARCI
DOB - - -
nisko normalno poviseno pretilo
<39 <8 8-19 19-25 25>
40-59 <1 11-22 22-28 28>
59> <13 13-25 25-30 30>

FUNKCIJA MEMORIJE

Nakon prikaza rezultata vaganja “M" ¢e se pojaviti na displeju Sto znaci da je zadnje izmjerena
tezina spremljena u memoriju. Ako ne trebate razliku u tezini izmedu novog i zadnjeg vaganja
pritiskom na ON/OFF gumb dvaput brzo podatak iz memorije ¢e biti obrisan. “M” e nestati sa
ekrana. Odstranjivanje baterija takoder ¢e obrisati memoriju.

OSTALE INFORMACIJE O PRIKAZU:

Ako se nakon ukljucivanja prikaze “LO" upozorenje, ili na zaslonu nema ni¢ega, baterije su prazne
i treba ih zamijeniti.

PROMIJENITE BATERIJU:

Otvorite drzac¢ baterije na straznjoj strani vage i pazljivo izvadite bateriju pritiskom na malu plo¢u
srebrne boje kako biste izvukli bateriju iz drzaca baterije.

Zamijenite slabu bateriju novom baterijom. Staru bateriju treba odloziti na za to odgovarajuce
mjesto.

BATERIJE NISU UKLJUCENE U JAMSTVO!
Ako se na zaslonu pojavi znak “ERR" to znaci da je skala preoptere¢ena, u ovom slucaju tezina se

mora smanjiti (preopterec¢enje moze uzrokovati neispravnosti senzora).
Kada ekran prikaze “ERR2", “ERRH" ili “ERRL" radi se o gresci u postotku tjelesne masnoce.
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AUTOMATSKA IDENTIFIKACIJA RASPONA (2KG)

Ako ste zadnji puta dobro izmjerili tjelesnu masnocu, automatski ¢e se zabiljeziti korisnikova tezi-
na te kod sljedec¢eg mjerenja korisnik moze odmah stati na vagu i mjeriti masnocu, nije potrebno
ponovno unositi korisni¢ke podatke. Stanite ravno na vagu i ona ¢e prvo prikazati tezinu, nakon
¢ega ¢e se na ekranu prikazati o o o o dok vaga analizira. Ako vaga identificira dva korisnika slicne
tezine koristite a i v kako bi odabrali pravog korisnika. U sluc¢aju da nema korisnika slicne tezine, ili
razlika u tezini nije veca od 2 kg, automatski ¢e identificirati korisnika.

FUNKCIJA MJERENJA TEZINE

Vaga ima nagazi funkciju ako niste unijeli podatke korisnika ili se trenutna tezina razlikuje od prije
zabiljezene tezine korisnika za vise od 2 kg.

CISCENJE | ODRZAVANIE:

Povrsinu jedinice smije se Cistiti samo vlaznom krpom. Ne koristite deterdzente ili tvrde predmete
jer mogu ostetiti povrsinu jedinice!

Nikada ne ¢cistite jedinicu pod tekuéom vodom, ne ispirite ju i ne potapajte u vodu!
POPRAVAK | ODRZAVANJE:

Svako vecée odrzavanje ili popravak koje zahtijeva pristup unutarnjim dijelovima proizvoda mora
izvesti strucni servisni centar.

JAMSTVO

Medical Direct d.o.0., Ante Kovacica 31, 10432 Bregana, kao ekskluzivni uvoznik
i distributer ovog uredaja za Hrvatsku jamci ispravan rad uredaja tijekom dvije
godine od dana kupnje. Takoder, jamcimo servis i opskrbu rezervnim dijelovi-
ma 7 godina od dana kupnje uredaja.

OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRICNI DIO UREDAJA.

Jamstvo ne utjece na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim
osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske.

Davatelj jamstva se obvezuje izvrsiti popravak u primjerenom roku od dana
prijave kvara.

DATUM KUPOVINE: ....ccommrrineeinceireeenesinessseeiseeones

U slucaju reklamacija obratite se na:
Medical Direct d.o.o0., Ante Kovacic¢a 31, 10432 Bregana
TEL: 01/2020-504 , E-mail: prodaja@medicaldirect.hr
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